TABLE XIII.
CO
ba
	Jan. 2, 1885	Jan. 26, 1885 56°	March 2, 1885 52°	April 7, 1885 56°	June 4, 1885 71°	June 29, 1885 64°	Aug. 14, 18, 1885 63°	Sept. 3, 4, 1885 64-5°, 62-5°	Oct. 22, 23, 24, 1885 57°, 57°, 56°	Nov. 23, 24, 1885 54°, 52°	Dec. 26, 1885 52°	April 27*, 1886 58°
Clark 1 . .	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000
„  5. .	1-0000	1-0002	1-0002	1-0002	1-0004	•9998	1-0000	1-0001	1-0001	•9999	•9999	•9999
„ 10- •	1-0002	1-0000	1-0000	1-0000	1-0001	1-0000	1-0001		1-0002	1-0002	1-0005	1-0003
„ 11 . .	1-0002	1-0000	1-0002	1-0000	1-0003	1-0002	1-0001		1-0001	1-0001	1-0002	1-0000
„ 12 • •	1-0004	1-0002 •	1-0002	1-0001	1-0002	1-0002	1-0001		1-0004	1-0003	1-0006	1-0001
„ 13 . .	1-0000	•9998	•9998	1-0000	•9998	1-0000	1-0000		1-0000	1-0001	1-0003	1-0001
„ 14 . .	1-0000	1-0000	1-0000	•9999	•9998	1-0000	•9999	1-0000	1 -0000	1-0001	1-0003	1-0000
„ 15. -	1-0006	1-0005	1-0005	1-0002	1-0002	1-0003	•9998	1-0005	1-0006	•9999	1-0006	1-0007
,, If). . : 1-0004		1-0001	1-0001	1-0002	•9998	1-0000	1-0000	1-0000	1-0001	1-0003	1-0005	1-0000
S5  • • •	1-0000	•9998	•9998	•9998	1-0001	1-0002	•9999	1-0001	•9999	•9999	1-0001	1-0001
#10 '• • •	•9998	•9998	•9998	1-0002	1-0002	1-0002	1-0001	1-0003	1-0001	1-0003	1-0005	1-0003
Hn . . .	•9998	•9996	•9998	1-0002	1-0002	1-0002	1-0003	1-0001	1-OOUl	1-0003	1-0004	1-0004
HU  .  -  -	•9995	1-0003	1-0001	•9996	1-0002	1-0003	broken					
a ....	1-0002	1-0000	•9999	1-0002	1-0004	1-0004	1-0001 I 1-0003		1-0003	1-0003	1-0001	1-0003
b ....	1-0002	1-0002	1-0000	1-0002	1-0004	1-0004	1-0001   1-0003		1-0001	1-0002	1-0004	1-0003
c .	1-0000	•9998	•9998	1-0000	1-0002	1-0002	1-0000 , 1-0000		1-0000	1-0001	1-0004	1-0003
d . . . .	1-0000	1-0000	1-0000	1-0000	1-0002	1-0004	1-0001		1-0000	1-0001		
e . . . .	1-0010	l-OOOi	1-0008	1-0010	1-0010	1-0010	1-0004	1-0009	1-0009	withdrawn		
/ . . . .	1-0002	1-0000	1-0001	1-0004	1-0006	1-0006	1-0003 j 1-0004		1-0004			
* Added since the reading of the paper.
